
Einstellung des Aufbaues der Orthese  
auf der Werkbank

Weitere Informationen finden Sie  
in den Online-Tutorials.  
www.fior-gentz.de/online-tutorials

KAFO Bezugpunkt:
Trochanter major
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AFO  
Bezugspunkt:

Mitte des ap-Maßes auf  
Knieebene
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