
Kontrolle des Aufbaus der Orthese

Prüfung des Aufbaus der Orthese  
statisch am Patienten

1.

2.

www.fior-gentz.de/online-tutorials

Widerstand im 
Dorsalanschlag 

vergrößern.

 Einstellung des Aufbaus der Orthese  
auf der Werkbank

Wenn Ja, weiter 
mit Schritt 3.

Nach Einstellung 
des Aufbaus, 

weiter 
mit Schritt 2.

KAFO 
Bezugspunkt:
Trochanter major

⅓ ⅓ ⅓

3.

Prüfung des Aufbaus der Orthese  
dynamisch am Patienten

Wenn Nein, 
dann zurück 
zu Schritt 1.

Wenn Nein, 
dann zurück 
zu Schritt 1.

Ist eine Fersen-
ablösung in 

terminal stance 
sichtbar?

Ja

1. Frage:
Ist ein freihändiges, 

aufrechtes Stehen ohne 
weitere Hilfsmittel 

möglich?

2. Frage:
Ist eine 

Vorverlagerung 
des Schwerpunkts 

möglich?

AFO 
Bezugspunkt:

Mitte des ap-
Maßes auf 
Knieebene

Lot-
bezugs-
fläche

Weitere Informationen finden Sie in 
den Online-Tutorials. 
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