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Montage der Wasserwaage vom NEURO HiSWING

In diesem Online-Tutorial wird die Montage der Wasserwaage des NEURO HiSWING
Systemknöchelgelenkes beschrieben. Die Wasserwaage ist Bestandteil des Systemgelenkes und wird
verwendet, um das NEURO HiSWING an Steigungen oder Neigungen entsprechend des vom
Orthopädietechniker eingestellten Grundaufbaus einzustellen.

Weitere Informationen zum Systemknöchelgelenk finden Sie in der Gebrauchsanweisung vom NEURO
HiSWING.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1500-DE_Gebrauchsanweisung_f%C3%BCr_Orthopaedietechniker_NEURO_HiSWING.pdf
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Armieren Sie wie gewohnt so weit, bis nur noch die abschließende Lage Carbonfasergewebe fehlt.



Letzte Aktualisierung: 06.04.2022 4/17 Montage der Wasserwaage vom NEURO
HiSWING

Schritt 2/5

Befestigen Sie den Montage-/Gießdummy für die Wasserwaage mit Sprühkleber gelenknah am
Systemstrang. Halten Sie dabei einen Abstand von 4 cm zur Achsschraube des Systemgelenkes ein, um
die Beweglichkeit des Bedienhebels zu gewährleisten.



Letzte Aktualisierung: 06.04.2022 5/17 Montage der Wasserwaage vom NEURO
HiSWING

Schritt 3/5

Decken Sie alle Dummys mit der abschließenden Lage Carbonfasergewebe ab.
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Laminieren Sie wie gewohnt. Achten Sie dabei auf eine gute Durchtränkung der Fasern.
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Positionieren Sie den Aufpressdummy des Systemgelenkes und fixieren Sie ihn mit Klebeband. Pressen
Sie das Fußteil aus, um den bestmöglichen Faservolumenanteil zu erreichen. Fahren Sie wie gewohnt
fort.
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Lassen Sie das Harz aushärten. Entfernen Sie den Aufpressdummy.
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Entfernen Sie das Laminat oberhalb der Dummys mit einem scharfen Messer oder einer Feile. Achten
Sie auf saubere Kanten für die Wasserwaage.
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Entfernen Sie den Montage-/Gießdummy für die Wasserwaage mithilfe einer Schraube. Drehen Sie sie
so lange in das Gewinde ein, bis sich der Dummy an ihr hochgezogen hat und Sie den Dummy
entnehmen können. So wird sichergestellt, dass die Laminatkanten nicht beschädigt werden.
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Fahren Sie wie gewohnt fort. Schneiden Sie die Orthese vom Modell und tempern und beschleifen Sie
sie.
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Reinigen Sie die zu verklebenden Oberflächen. Verwenden Sie eine geringe Menge AGOMET® F330, um
die Wasserwaage in die vom Dummy geformte Aussparung zu kleben.
Hinweis: Beachten Sie bei der Verwendung von AGOMET® F330 das Sicherheitsdatenblatt.

https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/KL1100_Sicherheitsdatenblatt_Kleber_AGOMET_F330.pdf
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Montieren Sie das Systemgelenk entsprechend der Montageanleitung in der Gebrauchsanweisung und
nutzen Sie das Online-Tutorial.
Hinweis: Die Gebrauchsanweisungen finden Sie auch online im Download-Bereich.

https://www.fior-gentz.de/online-tutorials/online-tutorials-fuer-orthopaedietechniker/systemknoechelgelenke-mit-plug-go-modularitaet.html
https://www.fior-gentz.de/fileadmin/user_upload/pdf/produktbeilagen/PB1500-DE_Gebrauchsanweisung_f%C3%BCr_Orthopaedietechniker_NEURO_HiSWING.pdf
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Der Aufbau der Orthese erfolgt auf Grundlage der individuellen, gangspezifischen Grundstellung des
Patienten. Damit wird ein möglichst physiologisches Gangbild in mid stance erreicht.
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